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Приведено схему розробленої 
експериментальної установки для 
реалізації активного термографічного 
методу дефектоскопії твердих тіл на 
основі використання енергії циклічних 
напружень і енергії інфрачервоного 
випромінювання. Експериментально 
показана можливість виявлення сучас-
ними тепловізійними засобами контро-
лю термопроявлення мікроструктурних 
неоднорідностей і дефектів в металах 
при циклічних навантаженнях зразків
Ключові слова: ІЧ-радіометрія, 
дефектоскопія твердих тіл, циклічні 
навантаження
Приведена схема разработанной экс-
периментальной установки для реа-
лизации активного термографическо-
го метода дефектоскопии твердых тел 
на основе использования энергии цикли-
ческих напряжений и энергии инфра-
красного излучения. Экспериментально 
показана возможность выявления совре-
менными тепловизионными средствами 
контроля термопроявления микрострук-
турных неоднородностей и дефектов в 
металлах при циклических нагрузках 
образцов
Ключевые слова: ИК-радиометрия, 
дефектоскопия твердых тел, цикличе-
ские нагрузки
1. Вступ
Основу методики тепловізійного контролю станов-
лять технології дистанційної інфрачервоної радіометрії 
контролю [1], які базуються на реєстрації потоку 
інфрачервоного випромінювання з поверхні об’єктів 
контролю і наступному аналізі їх термозображень, що 
відображає їхню структуру, є інформаційним полем, 
за допомогою якого виявляються приховані дефекти 
і дефектоутворюючі зони, проводиться класифікація 
дефектів контролю [2, 3]. Наявність дефекту при такій 
діагностиці відображається величиною аномальної 
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зміни радіаційної температури і характером її розподілу 
на поверхні в порівнянні з фоновими, еталонними або 
базовими зонами контролю [4, 5].
Інформаційне поле (поле поверхневої радіаційної 
температури) формується тепловими потоками, що 
проходять через матеріал (середовище) об’єкта контро-
лю до поверхні його випромінювання. Трансформація 
внутрішніх теплових і температурних полів у поле 
поверхневої радіаційної температури об’єкта контролю 
відбувається в умовах впливу на об’єкт зовнішніх збу-
рюючих факторів
Можливості тепловізійного контролю істотно роз-
ширюються при використанні вібротепловізійного 
неруйнівного контролю, заснованого на використанні 
енергії вібрації як джерела теплової активації [6 - 10]. 
Дисипація енергії акустичних хвиль на дефектах (дис-
ипативних структурах) приводить до перерозподілу 
існуючих в об’єкті контролю теплових потоків, локаль-
ному збільшенню температури в зоні дефекту, їхньому 
відображенню в полі інфрачервоного випромінювання. 
Формування температурних аномалій на дефектах 
(елементах конструкції технологічного устаткування) 
внаслідок інтенсивної трансформації енергії вібрації 
в теплову енергію можна розглядати як альтерна-
тиву теплової активації у методі теплового контро-
лю. Процес проходження пружної хвилі в матеріалі 
визначається фізико-механічними властивостями се-
редовища. Амплітуда, частота і тривалість дії пруж-
них хвиль вібрації (акустичних хвиль) - це основні 
фактори (параметри), які визначають ефективність 
процесу виявлення прихованих тріщин тепловізійним 
методом.
2. Опис експериментальної установки термодинамічної 
тепловізійної дефектоскопії
На рис. 1 представлена схема експериментальної 
установки, яка реалізує активний термографічний 
метод дефектоскопії твердих тіл на основі вико-
ристання енергії циклічних напружень і енергії 
інфрачервоного випромінювання від широкоформат-
ного випромінювача - абсолютно чорного тіла (АЧТ). 
Конструктивною особливістю установки є можливість 
як роздільної, так і одночасної активації зразків різними 
за фізичною природою енергетичними потоками, що 
дозволяє використовувати кореляційні методи оброб-
ки інформаційних полів термопроявлення дефектів, 
підвищує ефективність їх ідентифікації.
Розглянемо особливості термодинамічної 
тепловізійної дефектоскопії на основі використання 
енергії циклічних напружень. На рис. 2 представлено 
два варіанти навантаження зразка циклічними напру-
женнями.
Конструкції силових модулів, які відповідають вка-
заним вище варіантам, представлено на рис. 3, 4.
Принцип роботи силового модуля 
експериментальної установки для варіанта на-
вантаження зразка циклічними напруженнями, 
який створюється штоком вібратора (рис. 2. 3) 
полягає в наступному. Зразок/об’єкт контролю (7) 
закріплений між рухливою (5) і нерухомою (8) опо-
рами. Циклічні напруження на зразок передаються 
на рухливу опору (опора закріплена на пружній 
сталевій консолі (3) за допомогою пружинної шай-
би (2), що забезпечує узгодження амплітуд коли-
вання штока вібратора АВ (13) і деформації зразка 
∆LУ. Величина сили стиску пружини (навантаження 
на зразок) регулюється притискним пристроєм (1) 
штока вібратора (13), що приводиться у вібруючий 
рух рухливою частиною сердечника електромагніта 
(якір електромагніта, 14), і зміною напруги жив-
лення електромагніта. Твердість (забезпечується 
пружним гумовометалічним елементом (12) і маса 
рухливої частини вібратора (1,13,14) обрані виходя-
чи з можливості забезпечення власної резонансної 











































На рис. 5, а, б дана схема формувача циклічного на-
вантаження.
Умова узгодження амплітуди коливань АВШ 
штока вібратора з деформацією ∆LУ зразка під дією 
навантаження f, сформованої силою пружності FУ 
формувача циклічного навантаження (рис. 5), 
визначається виходячи з конструктивних і енерге-
тичних співвідношень параметрів використовуваної 
установки, умов стабільної роботи вібратора на ре-
зонансних частотах: АВШ = АВ + ∆LУ ; АВ = LПН - LП ; 
∆LУ = LО - LОН ; ∆LУ << АВШ ; FУ = f, де LО і LОН - довжи-
на зразка при дії мінімального й максимального наван-
таження, сформованої силами пружності пружини при 
її мінімальному (LП ) і максимальному (LО ) розмірі 
стиску відповідно. При однорідній структурі зразка, у 
межах малих напружень і деформацій, зв’язок між на-
пругою f і деформацій ∆LУ визначається законом Гука:
f = Е∆LУ,                                                       (1)
де Е – модуль (коефіцієнт) пружності матеріалу зразка.
Як витікає з формули Кельвіна, термопружний 
ефект проявляється в підвищенні температури при 
стискуванні твердих тіл, величина якої (∆Т) при не-




a∆ = − σ ,                                 (2)
де Т – температура тіла, С – теплоємність; α - лінійний 
коефіцієнт термічного розширення; σ – навантаження 



































































Теплова активація зразків здійснюється широко-
форматним інфрачервоним випромінювачем, рис. 6, 
характеристики ІЧ-випромінювання якого наближені 
до АЧТ. Робочий діапазон зміни температури АЧТ 
регулюється в межах 50 -300˚С. Система позиціювання 















Дослідження процесів поглинання енергії пруж-
них хвиль на різних дефектних структурах, штучно 
створених у матеріалі випробуваних зразків, і їх термо-
проявлення в полі інфрачервоного випромінювання 
проводилося на описаній вище (рис. 1) установці з вико-
ристанням генератора циклічних напружень УЗДН-22. 
Термографічна зйомка здійснювалась за допомогою 
тепловізора Land Ti814/LIPS814 (просторовий дозвіл 
1,3 мрад, температурна чутливість 0,08 °С у спектраль-
ному діапазоні 8-14 мкм, приймач інфрачервоного 
випромінювання - неохолоджувана матриця 240´320 
пікселів) і пірометра Fluke 576.
Схема теплової моделі процесу поглинання енергії 
пружних хвиль на поперечних дефектних структурах 
зразків з конструкційних матеріалів представлена на 
рис. 7.
На рис. 8, б показано термограму (2) поздовжнього 
перерізу зразка, на якій після проведення спеціальної 
обробки термозображення (1), знятого на 36 секунді 
дії циклічного навантаження, явно проявляється 
термоаномалія дефектної структури, що перевищує 
коливання фонової температури на 0,8°С (∆ТД = 0,8°С). 
На верхній, не навантаженій частині зразка (2), термо-





















На термозображеннях і термограмах, наведених 
на рис. 9, показані особливості термопроявлення ло-
кального дефекту (дефект «стороннє включення - 
порушення структури матеріалу», діаметр 15 мм, на 
пластині конструкційної сталі товщиною 2 мм) при 
циклічному навантаженні 22 кГц. Максимальне зна-
чення термоаномалії (17,0°С, на 4,5°С більше фонові тем-
ператури ) і точність її розташування в області дефекту 
спостерігалася на 25 секунді з початку дії циклічного 
навантаження. Далі, згодом, термопроявлення в 
області дефекту розширюється (при цьому відносне 
значення амплітуди термоаномалії на 55 секунді дії 
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рахунок механізмів теплопровідності і розсіювання 
тепла, тепловиділення в точках закріплення зразка.
Рис.	9.	Термопроявлення	локального	дефекту	типу	
«стороннє	включення»	на	сталевій	пластині
Матеріал має такі параметри (Сталь 35; товщи-
на пластини - 2 мм ; діаметр дефекту - 15 мм) при 
циклічному навантаженні 22 кГц; 1, 2, 3, 4 - термо-
зображення і термопрофілі перерізів пластини, що 
відповідають 15, 25, 35 і 55 секундам впливу циклічного 
напруження частотою 22 кГц відповідно.
4. Висновки
1. Розроблено експериментальну установку, яка 
реалізує активний термографічний метод дефектоскопії 
твердих тіл на основі використання енергії циклічних 
напружень і енергії інфрачервоного випромінювання 
від широкоформатного випромінювача - абсолютно 
чорного тіла.
2. Розпізнавання та ідентифікація дефектів 
на термозображеннях за їх тепловими «образами» 
базується на системних правилах обробки інформації, 
теорії розпізнавання образів, методах і алгоритмах 
кореляційної обробки термозображень, одержаних з 
певним часовим інтервалом. Ідентифікаційні ознаки 
термопроявлення дефектних структур визначають-
ся за мірою кореляції і динамікою зміни параметрів 
вектора стану термоаномалій в області їхнього про-
яву. Використання динамічної фільтрації термозобра-
жень забезпечує можливість виявлення дефектів у 
матеріалах на ранній стадії їхнього розвитку.
3. Експериментально доведена можливість вияв-
лення сучасними тепловізійними засобами контролю 
термопроявлення мікроструктурних неоднорідностей 
і дефектів (тріщин, свищів, включень) в металах при 
циклічних навантаженнях зразків. При цьому, дефек-
ти мікроструктури матеріалу при поглинанні пружної 
енергії створювали термоаномалії, амплітуда яких пере-
вищувала фонові значення температури на 4°С и більше.
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